Legismap Roncarati
ALERTAS ANVISA EM 24.02.2023

Area: GGMON
Ndmero: 4073
Ano: 2023
Resumo:

Alerta 4073 (Tecnovigilancia) - Comunicado da empresa Getinge do Brasil Equip. Médicos Ltda -
Sistema de Suporte Vital Permanente com revestimento Bioline (80259110204); HLS Set Advanced
5.0 (80259110174) - Comprometimento de barreira estéril. Comunicado Seguranca. Devolucao ao
fabricante.

Identificacao do produto ou caso:

Nome Comercial: Sistema de Suporte Vital Permanente com Revestimento Bioline (80259110204);
HLS Set Advanced 5.0 (80259110174). Nome Técnico: Oxigenadores; Sistema de Circulacdo
Extracorpdrea. NUmero de registro ANVISA: 80259110204; 80259110174. Tipo de produto: Material
de Uso em Saude. Classe de Risco: IV. Modelo afetado: BE-PLS 2050; BE-HLS 5050; BE-HLS 7050.
NUmeros de lote/série afetados: Vide carta ao cliente.

Problema:

A empresa fabricante Maquet Cardiopulmonary GmbH (MCP) recebeu uma comunicacao de um
6rgao regulador internacional na qual a conformidade dos produtos utilizados em circulacao
extracorpérea para suporte pulmonar e/ou cardiocirculatdrio foi questionada devido a nao
realizacao adequada de testes de embalagem. Os testes em questao foram repetidos com
amostras em condi¢cdes de mercado. As amostras sao acondicionadas como descrito na
especificacao atual do mercado; esterilizadas individualmente e embaladas de acordo com a ASTM
D4169-22. Apesar de confirmarem a integridade da barreira estéril, os testes nao sao suficientes
para eliminar a nao conformidade de verificacao da adequagao da embalagem.

A exposicao a um dispositivo médico nao estéril ou potencialmente nao estéril, ou um atraso no
procedimento, pode resultar em consequéncias imediatas e/ou de longo prazo para a salide como
inflamacao, infeccao, sepse e isquemia.

Data de identificacao do problema pela empresa: 08/12/2022.
Acao:

Acdo de Campo Cédigo FSCA 745922 sob responsabilidade da empresa Getinge do Brasil
Equipamentos Médicos LTDA. Notificacdo de Seguranca para o uso do material. Devolucdo ao
fabricante.

Historico:

Notificacao feita pela empresa em atendimento a RDC Anvisa 551/2021 (que dispbe sobre a
obrigatoriedade de execucao e notificacao de acdao de campo por parte do detentor do registro do
produto para a saude).

Empresa detentora do registro: Getinge do Brasil Equipamentos Médicos LTDA - CNPJ:
06.028.137/0001-30. Endereco: Avenida Manuel Bandeira, 291 - Sao Paulo - SP. Tel: 11 26087400.
E-mail: Este endereco de e-mail esta sendo protegido de spambots. Vocé precisa habilitar o
JavaScript para visualiza-lo. .
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Fabricante do produto: Maquet Cardiopulmonary GmbH - Kehler Str. 31 - Alemanha.
Recomendacoes:

A empresa recomenda as acdes abaixo, devido a um possivel atraso de produtos para reposicao:
Opcao 1:

- Devolver todos os produtos afetados do estoque ao representante local da Getinge.

- Em caso de devolucao dos produtos afetados, entrar em contato com o representante local da
Getinge.

- Se um produto ja estiver em uso, ele deve permanecer em uso e observar as diretrizes
institucionais de seguranca e controle de infeccao.

Opcao 2:
Realizar uma inspecdo visual da embalagem primaria. Verificar se hd marcas visiveis de desgaste
ou danos na embalagem. Em caso de marcas visiveis de estresse na embalagem, nao utilizar o

produto e devolver para substituicao ou nota de crédito junto a empresa Getinge.

O uso de dispositivos médicos ndo estéreis ou defeituosos pode resultar em infeccdo do paciente,
usudrio e terceiros.

Recomendacdes:

- Utilize o aparelho apenas se estiver estéril.

- Ndo use o dispositivo se ele ou a embalagem estéril estiverem danificados.
- Observe a data de validade na embalagem.

- Observar sempre estrita assepsia ao manusear.

- Empilhar o produto em sua embalagem priméria pode danificar a barreira estéril. Nao empilhe os
produtos uns sobre os outros na embalagem priméria.

Independentemente da opc¢ao escolhida, preencher e assinar o formuldrio de resposta constante na
carta ao cliente. Enviar o formulario preenchido ao representante local da Getinge.

Este alerta deve ser encaminhado a todos aqueles que precisam estar cientes nas instituicdes de
saude ou para qualquer organizacao onde os dispositivos potencialmente afetados possam ter sido
distribuidos.

Para notificar queixas técnicas e eventos adversos, informe o nimero do Alerta 4073 no texto da
notificacao ao utilizar os canais abaixo:

Notivisa: Notificacdes de eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) de produtos sujeitos a
Vigilancia Sanitaria devem ser feitos por meio do Sistema Notivisa
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes).

Anexos:

Carta ao Cliente

Referéncias:
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https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6556202/Carta+ao+Cliente/eb6f3939-4651-4887-894f-a7f5fac26152
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Alerta de Tecnovigilancia/SISTEC 4073

Painéis da Tecnovigilancia

Informacoes Complementares:
Data da entrada da notificacao para a Anvisa: 19/01/2023.

A empresa detentora do registro do produto afetado é responsavel por contatar, oportunamente,
seus clientes de modo a garantir a execucao e a efetividade da Acao de Campo em curso.

Destaca-se a responsabilidade solidaria da cadeia de distribuicdo e uso dos produtos para a salude
na manutencdo de sua qualidade, seguranca e eficdcia, bem como da efetividade da Acao de
Campo, expressa pela RDC Anvisa 551/2021
(https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-551-de-30-de-agosto-de-2021-341672897).

O presente alerta sera atualizado sempre que necessdrio.

Area: GGMON
Namero: 4072
Ano: 2023
Resumo:

Alerta 4072 (Tecnovigilancia) - Comunicado da empresa Emergo Brazil Import Imp. e Distr. de Prod.
Méd. Hosp. Ltda - Conjunto para cateterizacao venosa central com duplo lUmen pediatrico;
Conjunto para cateterizacdo venosa central com Iiumen triplo pediatrico; Kit de cateterizacao
venosa central duplo limen pediatrico - Suspensdo imediata do uso. Segregacao. Regularizacao e
Certificacao.

Identificacao do produto ou caso:

Nome Comercial: Conjunto para cateterizacdo venosa central com duplo IGmen pediatrico.;
Conjunto para cateterizacao venosa central com liumen triplo pediatrico; Kit de Cateterizacao
Venosa Central Duplo Lumen Pedidtrico. Nome Técnico: Cateteres. NUmero de registro ANVISA:
80117580821; 80117580820; 80117580819. Tipo de produto: Material de Uso em Saude. Classe de
Risco: IV. Modelo afetado: CS-14402; CS-15402-E; CS-16553-E; CS-14502. NUmeros de série
afetados: Vide carta ao cliente.

Problema:

A empresa iniciou a acao de campo dos produtos mencionados devido a situacdo regulatéria do
registro no Brasil do componente de seringa contido no produto. Informa que ndo ha risco potencial
identificado de lesdo ao paciente como resultado desta situacdo. Comunicado de Risco regulatério
por ndo cumprimento a Lei n 6.360/1976.

Data de identificacao do problema pela empresa: 28/10/2022.

Acao:

Acao de Campo Cédigo RAM 104/2022 sob responsabilidade da empresa Emergo Brazil Import
Importacao e Distribuicdo de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. Suspensdo imediata do uso.

Segregacdo do material até regularizacdo do produto (Anvisa) e certificacdo (Inmetro).

Historico:
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https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=4073
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/tecnovigilancia
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-551-de-30-de-agosto-de-2021-341672897
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Notificacao feita pela empresa em atendimento a RDC Anvisa 551/2021 (que dispbe sobre a
obrigatoriedade de execucao e notificacao de acdao de campo por parte do detentor do registro do
produto para a saude).

Empresa detentora do registro: Emergo Brazil Import Importagao e Distribuicao de Produtos
Médicos Hospitalares Ltda. - CNPJ: 04.967.408/0001-98. Endereco: Avenida Francisco Matarazzo,
1752 sala 502/503, Agua Branca - S30 Paulo - SP. Tel: 11 48009230. E-mail: Este endereco de e-
mail estd sendo protegido de spambots. Vocé precisa habilitar o JavaScript para visualiza-lo.; Este
endereco de e-mail estd sendo protegido de spambots. Vocé precisa habilitar o JavaScript para
visualiza-lo. .

Fabricante do produto: Arrow International LLC (Subsidiary of Teleflex, Incorporated) - 3015
Carrington Mill Blvd. Morrisville, NC 27560 - Estados Unidos da América.

Recomendacoes:

1. Verificar o estoque de produtos afetados por esta acao em campo. Interromper o uso e a
distribuicao dos produtos e colocar em quarentena imediatamente. A empresa ird atualizar sobre a
situacado regulatéria do registro, assim que o produto for aprovado para distribuicdo no Brasil.

2. Caso haja produtos em estoque, preencher o Formuldrio de Confirmacdo (Anexo 1 da carta ao
cliente) e enviar conforme orientacées da empresa.

3. Se o estoque nao estiver sido afetado, preencher o Formulario de Confirmacao (Anexo 1 da carta
ao cliente) e enviar conforme orientacdes da empresa.

Para notificar queixas técnicas e eventos adversos, informe o nimero do Alerta 4072 no texto da
notificacao ao utilizar os canais abaixo:

Notivisa: Notificacbes de eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) de produtos sujeitos a
Vigilancia Sanitaria devem ser feitos por meio do Sistema Notivisa
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes).

Anexos:

Carta ao Cliente

Mapa de Distribuicao

Referéncias:

Alerta de Tecnovigilancia/SISTEC 4072

Painéis da Tecnovigilancia

Informacées Complementares:
Data da entrada da notificacdao para a Anvisa: 16/01/2023.

A empresa detentora do registro do produto afetado é responsavel por contatar, oportunamente,
seus clientes de modo a garantir a execucao e a efetividade da Acao de Campo em curso.

Destaca-se a responsabilidade solidaria da cadeia de distribuicdo e uso dos produtos para a saude
na manutencdo de sua qualidade, seguranca e eficdcia, bem como da efetividade da Acao de
Campo, expressa pela RDC Anvisa 551/2021
(https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-551-de-30-de-agosto-de-2021-341672897).



https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6556135/Carta+ao+Cliente/1684659e-f126-4829-b2b1-d71cd7cb6662
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6556135/Mapa+de+Distribui%C3%A7%C3%A3o/4f24506d-429e-484b-a1a7-3e2d3adc5da2
https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=4072
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/tecnovigilancia
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-551-de-30-de-agosto-de-2021-341672897

Legismap Roncarati
ALERTAS ANVISA EM 24.02.2023

O presente alerta serd atualizado sempre que necessério.

Area: GGMON
NUmero: 4071
Ano: 2023
Resumo:

Alerta 4071 (Tecnovigilancia) - Comunicado da empresa Smiths Medical do Brasil Produtos
Hospitalares Ltda - Reservatérios para Medicacdao CADD - Oclusdo do tubo - Falha no fornecimento
de medicamento. Comunicacdo de uso. Substituicdo do produto para tratamento de suporte a vida.

Identificacao do produto ou caso:

Nome Comercial: Reservatdérios para Medicacdo CADD. Nome Técnico: Reservatérios. Nimero de
registro ANVISA: 80228990113. Tipo de produto: Material de Uso em Saulde. Classe de Risco: .
Modelo afetado: 21-7308-24; 21-7309-24; 21-7310-24. NUmeros de série afetados: Cédigo
21-7308-24 - lote inicial 4053922, dltimo lote 4327070; Cédigo 21-7309-24 - lote inicial 4062405,
Gltimo lote 4330868; Cédigo 21-7310-24 - lote inicial 4062404, Gltimo lote 4311957.

Problema:

A empresa fabricante do produto iniciou a agdo de campo apés identificar um aumento significativo
de reclamacodes acerca da falta de fornecimento ou fornecimento insuficiente de medicamento,
relacionado a oclusdo do tubo do produto reservatério para medicacao CADD. Os problemas
identificados com o produto estdao associados ao comprometimento de alguns conjuntos de
administracdo e cassete de reservatério de medicacdo CADD com a funcionalidade de paragem de
fluxo, usados com todas as bombas CADD. Devido a variagdes na fabricacdo, a funcionalidade de
paragem de fluxo (alavanca verde) CADD pode acabar comprimindo e ocluindo o tubo
parcialmente, antes mesmo do uso clinico. Se isso ocorrer, existe a possibilidade de a oclusdo nao
ser resolvida quando um reservatério afetado for conectado a bomba, e a bomba pode ndo detectar
a oclusao. Isso pode resultar em administracao insuficiente ou nao administracao de
medicamentos, apesar da bomba mostrar que a infusdo esta funcionando corretamente.

Data de identificacao do problema pela empresa: 21/11/2022.
Acao:

Acdo de Campo Cédigo FA2211-01 sob responsabilidade da empresa Smiths Medical do Brasil
Produtos Hospitalares Ltda. Correcao em campo. Comunicacao de Instrucdes de uso. Substituicao
do produto para tratamento de suporte a vida.

Historico:

Notificacao feita pela empresa em atendimento a RDC Anvisa 551/2021 (que dispbe sobre a
obrigatoriedade de execucao e notificacao de acao de campo por parte do detentor do registro do
produto para a saude).

Empresa detentora do registro: Smiths Medical do Brasil Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ:
06.019.570/0001-00. Endereco: Rua George Ohm 206 Conj. 51/52 - Torre B - Sao Paulo - SP. Tel: 11
33725959. E-mail: Este endereco de e-mail estd sendo protegido de spambots. Vocé precisa
habilitar o JavaScript para visualiza-lo. .

Fabricante do produto: Smiths Medical ASD, Inc. - 6000 Nathan Lane N., Minneapolis, MN 55442 -
EUA.
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Recomendacoes:

- Esteja ciente de que, caso utilize os produtos comprometidos por esta acao de campo com sua
bomba CADD, o medicamento pode parecer estar infundindo normalmente, mas devido ao tubo
obstruido, pode nao estar infundindo ou pode estar subinfundindo, e a bomba nao emitird o alarme.

- Para pacientes que necessitam de medicamentos de suporte a vida, recomenda-se o uso de
conjuntos de infusdao CADD alternativos. Os médicos podem entrar em contato com as farmacias
especializadas e discutir a disponibilidade de conjuntos de infusao CADD alternativos. Dependendo
da disponibilidade e das situacdes especificas do paciente, os médicos podem considerar mudar os
pacientes para uma bomba alternativa.

- Ao utilizar produtos comprometidos por esta acao de campo, sempre prepare o conjunto usando a
bomba e observe atentamente o fluxo do fluido durante este processo. Se o fluido nao fluir
adequadamente ou demorar muito para escorvar, ou se a bomba exibir um volume maior do que o
esperado, substitua o reservatério ou o conjunto. O volume de preparacao esta listado na
embalagem de cada conjunto.

- Se a medicacdo permanecer no reservatério apds a conclusao da infusao, entre em contato com
seu médico e com a Gestao Global de Reclamacgdes da Smiths Medical para relatar o evento.

- Médicos, compartilhem a carta ao cliente com seus pacientes de cuidados domiciliares e os
ensinem a preparar o conjunto usando a bomba conforme mencionado acima.

Farmacéuticos, identifiguem imediatamente os produtos comprometidos e certifiqguem-se de que
esses produtos sejam separados e rotulados como afetados por esta acao de campo para evitar o
uso de medicamentos de suporte a vida.

Para notificar queixas técnicas e eventos adversos, informe o nimero do Alerta 4071 no texto da
notificacao ao utilizar os canais abaixo:

Notivisa: Notificacbes de eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) de produtos sujeitos a
Vigilancia Sanitaria devem ser feitos por meio do Sistema Notivisa
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes).

Anexos:

Carta ao Cliente

Mapa de Distribuicao

Perguntas e Respostas

Referéncias:

Alerta de Tecnovigilancia/SISTEC 4071

Painéis da Tecnovigilancia

Informacoes Complementares:
Data da entrada da notificacao para a Anvisa: 19/12/2022.

A empresa detentora do registro do produto afetado é responsavel por contatar, oportunamente,
seus clientes de modo a garantir a execucgao e a efetividade da Acao de Campo em curso.

Destaca-se a responsabilidade solidaria da cadeia de distribuicdo e uso dos produtos para a salude
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https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6555840/Carta+ao+Cliente/4a3813e5-5ad7-4708-af9f-fbf8f07242da
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6555840/Mapa+de+Distribui%C3%A7%C3%A3o/5daaf850-9c18-4dde-8492-e1ed403197d9
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6555840/Perguntas+e+Respostas/7826e3c2-f295-4f3f-bd3f-8dafa91d9c05
https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=4071
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/tecnovigilancia
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na manutencdo de sua qualidade, seguranca e eficdcia, bem como da efetividade da Acao de

Campo, expressa pela RDC Anvisa 551/2021
(https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-551-de-30-de-agosto-de-2021-341672897).

O presente alerta sera atualizado sempre que necessario.

Fonte: ANVISA, em 24.02.2023.
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